equipements peripheriques 

pour 

generateurs - synthetiseurs 

■■■ 

AFFICHEURS POUR CS 301 - CS 201 - CS 202 - CS 201 S - CS 203 S 
PROGRAMMATEURS POUR CS 301 ^CS 201 - CS 202 -CS 201 S 




GENERALITES 

La vertu de programmatfon des generateurs synthetiseurs ADRET a conduit la Societe ^ ddvelopper des program- 
mateurs et afficheurs compatibles. I Is permettent de constituer des bancs de mesures automat iques et semi- 
automatiques, rdalisant alnsi une 4conomie dans Tappareillage mobilise, et un gain de temps appreciable dans les 
mesures effectuees. 
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L'AFFICHEUR visualise sous forme de chlffres lumineux la frequence synth^tisee, soit en mode local (NUME- 
RIQUE INTERIEUR),soitent^l^commande (NUMERIQUE EXTERIEUR). 
















Chiffres significatifs par frequence ; 8. Largeur ; 440 mm 

^ q Jifi 

Compatible : CS 202 ■ CS 203 S * 



4 r^glettes permettent de rendre les p^riph^riques soJidaires du 
rateur employ^ (les cordons de raccordement sont fournies avec cheque 
pdriph^rique). 



Lo g6n^rateur synth^tiseur d'6qu ipement module CS 203S, peut ^galement etre programme par le programmateur type 213. 
Ce dernier posside 10 voles de programmation qui som pr^affichees par Tinterm^diairede roues cod^es situto sur le panneau 
avant De plus, rencombrement du modele 213 est seulement de une unit^. 



AFFICHEURS : 32T - 221 - 222 



PRINCIPE 

Les valeurs cod^es de chaque frequence, issues so it du pro- 
grammateur,soit directement du gdnirateur, sont presentees 
a une matnce de d^codage. Cette matrice alimente ensuite 
des tubes a affichage decimal. De cette fagon, chaque fre- 
quence issue du g4n4rateur synthdtiseur est visualis4e en 
decimal, que ce soit a partir d'un g^n^rateur seul, du g^nd- 
rateur plus le programmateur, ou du g^n^rateur plus fe 
programmateur, plus le cadenceur 402. 



321 - Compatible avec !e CS 301. 

Affichage : 4 chiffres, plus point mobile (gamme), 
Largeur :220 mm. 

Masse : 1 ,9 kg. 



CARACTERiSTIQUES 

ALIMENTATION ; secteur 115-127-220 V 
consommation 50 VA 

AFFICHAGE : fonctiondu modele (321, 221 ou 222). 

ENVIRONNEMENT: stockage -2QO +70^0. 

fonctionnement 0^ +50<^C. 

DIMENSION : hauteur = 44mm 

largeur = fonction du modele 

profondeur= 340 mm, 

MASSE : fonction du module. 
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221 - Compatible avec les CS 201 et CS 201 S. 
Affichage : 8 chiffres, plus points fixes 
Largeur :440 mm. 

Masse : 3 kg. 




222 - Compatible avec les CS 202 et CS 203 S. 
Affichage : 8 ch iff res, plus points fixes 
Largeur : 440 mm. 

Masse : 3 kg. 





EXEMPLE D'APPLICATION 




L'illustraTion de la figure 1, montre rutillsation d'un CS 201 en test automatique. Un tel ensemble permet la selection de 8 voles 
EN FREQUENCE ET EN NIVEAU avec possibtlite d'avance des voles, soit a partir du programmateur, soil a partir du caden- 
ceur ADRET type 402, dans ce dernier cas, la selection automatique des 8 voies s'effectue selon une cadence reglable de 0J5 S 
a5S, 
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^ UTILISATIOI^ ^ 



Fig. 2 

Raccordement electrique 
correspondant a la figure 1 



La figure 2 indlque le raccordement 
electrique d'un tel ensemble qui met 
done en oeuvre : 

- 1 PROGRAMMATEUR 211 A 

- 1 AFFICHEUR 221 

1 ATTENUATEUR AP401 
1 GENERATEUR SYNTH ETISEUR CS 201 
1 CADENCEUR 402. 



Nos mg^nieurs se tiennent a votre disposition pour r^soudre tous vos probl^mes de contrdle automatique 



Repr^sent^ par : 



■dreh . 

AVENUE VLADIMIR KOMAROV - 78 - TRAPPES - FRANCE 



£ 462 63-50 





